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TERMOMETR ELEKTRONICZNY NA PODCZERWIEN
AG458D
INSTRUKCJA OBSLUGI

Informacje ogéine

Elektroniczny, bezdotykowy termometr na podczerwien przeznaczony dla catej rodziny.
Produkt przeznaczony jest w szczegdlnosci do pomiaréw temperatury ciata u matych dzieci -
jest niezwykle szybki i nieinwazyjny. Pomiar temperatury wykonany jest ponizej 2 sekund po
przyblizeniu urzadzenia do czota. Dziecko nie zdazy nawet zwréci¢ na to uwagi co
zdecydowanie utatwia sprawdzenie temperatury. Wyposazony w czytelny wyswietlacz LCD
zmieniajacy kolor zaleznie od poziomu temperatury. Z tatwoscig zmierzysz temperature
dziecka podczas snu - bez niepotrzebnego stresu i ptaczu. Niezwykle prosty w obstudze i
intuicyjny - stanowi niedrogg i wygodng alternatywe dla standardowych termometrow!

UWAGA: Produkt przeznaczony tylko i wylacznie do uzytku domowego!
Cechy produktu:

* Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakosci.

+ Termometr na podczerwien to nowoczesne rozwigzanie dostepne na rynku termometrow.
Mierzy temperature ciata dzieci i dorostych w sposéb tatwy, a co najwazniejsze szybki,
precyzyjny i bezdotykowy przez co jest on w 100% higieniczny. Wystarczy namierzy¢
termometr na czofo i po chwili mozna juz odczyta¢ wynik pomiaru.

* Umozliwia pomiar temperatury przedmiotéw bez ich dotykania.

* Ma kompaktowe wymiary i jest bardzo wygodny w uzyciu.

» Zapewnia bardzo szybki i doktadny pomiar temperatury. Z tatwoscig zmierzysz temperature

dziecka podczas snu - bez niepotrzebnego stresu i ptaczu.

Wyposazony w beeper sygnalizujgcy koniec pomiaru, z mozliwoscig wyciszenia.

Wbudowana funkcja pamieci ostatnich 32 pomiaréw.

Rozdzielczos¢ 0,1 °C / 0,2°F

Wyposazony w czytelny wyswietlacz LCD, ktéry zmienia kolor pods$wietlenia w zaleznosci

od zmierzonej temperatury ciata

* Posiada funkcje automatycznego wytaczania dla oszczednosci baterii.

Specyfikacja:

Materiat: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury ciata: 32 °C - 42,9 °C

Zakres temperatury obiektow: 0 °C - 60 °C

Rozdzielczo$é pomiaru: 0,1°C / 0,2°F

Pomiar w skali: °C, °F

Czas pomiaru: ponizej 2 sekund

Miarodajna odlegto$¢ pomiaru: od 1 do 3 cm

Wyswietlacz LCD - pods$wietlany na rézne kolory w zalezno$ci od zmierzonej temperatury.
Funkcja pomiaru temperatury otoczenia.

Automatyczny wytgcznik

Wskaznik niskiego stanu baterii

Pamiec ostatnich 32 pomiarow

Zasilanie: 2x alkaliczna bateria AAA 1,5V (brak w zestawie!)
Wymiary: 149 mm x 90 mm x 45 mm

Waga (bez baterii): 160 g

Kolor: bialo-fioletowy

Instrukcja obstugi

*  Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ uzyskiwanych wynikéw, w tym
celu zmierz temperature klasycznym termometrem.

®  Zdejmij pokrywe baterii (spod rekojesci) i wiéz 2x AAA 1,5 V pamietajgc o odpowiedniej
polaryzacji (oznaczenia baterii i oznaczenia na klapce)

*  Wocisnij przycisk spustowy (pod palcem), trzymajgc urzadzenie w odlegtosci 1-3 cm
pomigdzy czotem, a termometrem (trzymaj urzgdzenie nieruchomo). Wynik pomiaru podany
zostanie po ustyszeniu sygnatu dzwiekowego.

® Zaleca sie wykona¢ co najmniej 3 pomiary temperatury pod rzad. Jezeli wyniki pomiarow
réznig sig, nalezy przyjgc¢ wartos¢ srednig tych wynikow.

Kolor podswietlenia w zaleznos$ci od mierzonej temperatury

32 - 37,2°C - ZIELONE
37,3 -38,0°C — ZOLTE

38,1 - 42,9°C - CEERWONE

Dodatkowo podczas pomiaru wyswietlany jest symbol wesotej lub smutnej buzki.



Ustawienia podstawowe

— Aby zmieni¢ tryb pomiaru temperatury z ciata (Body temp), na przedmiot (Surface temp) wcisnij
fioletowy przycisk MODE z przodu urzgdzenia. Aktywne ustawienie jest wskazywane na ekranie
wyswietlacza.

— Aby przej$¢ do pamieci pomiardw i ich przegladu wciskaj przyciski + - w trybie pomiaru. Kazdy
zapisany pomiar jest oznaczony napisem ,LOG” i cyfrg porzgdkowsg.

— Urzadzenie wylgcza sie automatycznie po 10 sekundach bezczynnosci. Po jego ponownym
uruchomieniu wyswietlany jest ostatni wykonany pomiar (ustawienie domysine, jego zmiana jest
mozliwa w ustawieniach zaawansowanych).

— Aby wigczy¢ badz wytaczy¢ podswietlenie nalezy wcisng¢ przycisk oznaczony zaréwka.

Ustawienia zaawansowane

— Aby przej$¢ do ustawien zaawansowanych, przytrzymaj diuzej przycisk PLUS + z przodu
urzadzenia.
— Aby przejs¢ do kolejnych ustawien od F-1 do F-3 wciskaj kolejno przycisk +

F-1 Jednostka pomiaru: Pomiar w skali: °C albo °F. Zmiana ustawien przyciskiem - (°C) oraz (°F)

F-2 Kalibracja termometru: Umozliwia dopasowanie pomiaru do rzeczywistej temperatury ciata lub
obiektu. Po upewnieniu sie co do wielkosci btedu pomiarowego nalezy go skorygowac przyciskiem
MODE (w przypadku zawyzania pomiaru) bgdz przyciskiem + (w przypadku jego zanizania). Kazde
wcisniecie tych przyciskow koryguje wskazanie o 0,1°C (w dét / w goére)

F-3 Dzwiek: Mozliwos$¢ wigczenia dzwieku przyciskiem - (ON) bgdz jego wytgczenia (OFF).
Zmiana ustawien w trybach F-1 do F-3 nastepuje przyciskami MODE i/ albo MINUS -
Komunikaty o btedach

HI — pomiar powyzej zakresu (w przypadku temperatury ciata powyzej 43°C oraz 109,4°F)
Lo — pomiar ponizej zakresu (w przypadku temperatury ciata ponizej 32°C oraz 90°F)
Wskaznik baterii — baterie sg wyczerpane i nalezy je wymienic

Pomiar temperatury na czole

W miare mozliwo$ci pomiaru nalezy dokonywac kierujgc czujnik podczerwieni na srodek czofa.
Podczas wykonywania pomiaru osoba musi pozosta¢ w bezruchu.

Przed kazdym pomiarem zaréwno pacjent jak i samo urzadzenie powinni pozostawac w tych samych
(stabilnych) warunkach otoczenia przez okoto 30 minut przed wykonaniem pomiaru.

Na kilka minut przed pomiarem nalezy usunaé z czota wszelkie $lady potu, makijazu i innych
kosmetykow.

Zaleca sie wykonac¢ co najmniej 3 pomiary temperatury pod rzad. Jezeli ich wyniki roznig sie, nalezy
przyja¢ warto$¢ srednig wszystkich pomiaréw za wigzaca. (UWAGA: Po kazdym kolejnym pomiarze
nalezy odczeka¢ co najmniej 1 minute).

Wszelkie proby mierzenia temperatury w miejscach na ciele innych niz czoto mogg daé
nieprawidiowe rezultaty.

Nalezy unika¢ mierzenia temperatury przez co najmniej 30 minut po duzym wysitku fizycznym,
obfitym positku, kgpieli, spozywaniu napojéw o temperaturze innej niz pokojowa oraz pobycie na
zewnatrz.

Pomiarow temperatury dokonanych w czasie snu, nie nalezy bezposrednio porownywaé z
temperaturami ciata w ciggu dnia (wskazania temperatury wykonane w nocy sa zazwyczaj nizsze).

UWAGA: W kazdych okolicznosciach wynik pomiaru nalezy traktowa¢ jako
wylacznie referencyjny! Wszelkie interwencje medyczne badz podjecie decyzji o
leczeniu i farmakoterapii (przyjmowaniu lekéw) nalezy ZAWSZE podejmowaé po
konsultacji z lekarzem!

Srodki ostroznosci

*  Nie uzywac urzadzenia przez 30 minut po treningu lub przyjsciu z zewnatrz.

e Przechowywac urzgdzenie w miejscu niedostepnym dla dzieci.

*  Przechowywac urzgdzenie z dala od Zrddfa wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczen
miejscu.

e By utrzymaé poprawne wyniki nalezy utrzymacé rzgdzenie w czystosci. Czysci¢ urzadzenie
za pomocg suchej, delikatnej szmatki. Nalezy takze osuszy¢ czoto z potu przed
dokonaniem pomiaru.

* Nie narazaj urzadzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

*  Termometr nie jest wodoodporny, ani wodoszczelny. Nie umieszczaé w wodzie, nie mierzyé
temperatury podczas kapieli.

¢ Trzymanie termometru zbyt dlugo w dtoniach lub narazanie go na dziatanie zewnetrznych
zrodet ciepta moze spowodowaé znieksztatcenie wynikéw pomiaru temperatury (wynik
znacznie zawyzony lub zanizony).

* W przypadku, gdy na wyswietlaczu nie ukaze si¢ zadna informacja nalezy sprawdzi¢ czy
bateria umieszczona zostata w sposob prawidtowy i / albo wymieni¢ zbyt stabg baterie.

*  Wymieni¢ baterie, kiedy termometr nie jest uzywany przez dtuzszy czas. Uzywac go
ostroznie - jest bardzo czutym urzgdzeniem, chronic¢ przed uszkodzeniami.

e Jezeli termometr jest uzywany sporadycznie, przed schowaniem nalezy wyjgc¢ z niej baterie.

* W razie probleméw w zadnym wypadku nie rozmontowywac urzadzenia.

* Nigdy nie otwiera¢ obudowy urzadzenia samodzielnie. Powoduje to utrate gwaranc;ji i
ryzyko uszkodzenia produktu.

Informacja dla uzytkownikow o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotaczonej do nich dokumentaciji informuje, ze

niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzucaé razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidtowe postgpowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtérnego uzycia lub odzysku podzespotow polega na
przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie. W niektorych krajach
produkt mozna oddac lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia.

Prawidtowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobow i uniknigcie negatywnego wptywu na
zdrowie i srodowisko, ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami. Szczegbtowe
informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyska¢ u wtadz lokalnych.

Nieprawidtowa utylizacja odpadéw zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie koniecznosci pozbycia si¢ urzadzen elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowac sie z najblizszym punktem
sprzedazy lub z dostawca, ktorzy udzielg dodatkowych informacji.

Taki symbol jest wazny tylko w Unii Europejske;.

W razie potrzeby pozbycia sig niniejszego produktu prosimy skontaktowac sie z lokalnymi wladzami lub ze sprzedawca celem uzyskania
informacji o prawidtowym sposobie postepowania.

Pozbywanie si¢ odpadéw w krajach poza Unig Europejska



